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Grüne Zuckeranalytik für Jedermann // Die Analytik von Zuckern reicht von der 
einfachen Bestimmung per Farbreaktion bis hin zur komplexen Quantifizierung 
mittels Massenspektrometrie. Wie die Zuckeranalytik per Hochleistungs-Flüssig-
keitschromatographie (HPLC) gleichermaßen einfach wie „grün“ möglich ist, be-
schreibt diese Applikation.

Zucker ist aus unser aller Leben 
nicht wegzudenken. Nicht im-
mer offensichtlich, macht er 

viele Lebensmittel süßer und gefäl-
liger – mit den allseits bekannten 
„Nebenwirkungen“ wie Karies oder 
Gewichtszunahme. Auch bei Zivili-
sationskrankheiten wie Typ-2-Dia-
betes wird der übermäßige Verzehr 
von Mono- und Disacchariden im-
mer wieder als Risikofaktor disku-
tiert. Doch wie immer in der Chemie 

und erst recht in der Analytik gilt es 
zu differenzieren. Wie viel und wel-
che Zucker, in welcher Probe vor-
handen sind – das herauszufinden 
ist Aufgabe der Zuckeranalytik.

Zur Geschichte der  
Zuckeranalytik
Die Geschichte der Zuckeranalytik 
geht zurück auf Hermann Christian 
von Fehling, der 1848 zum ersten 
Mal die quantitative Nachweisreak-
tion für Zucker in Harn veröffent-
lichte. Die „Fehling-Probe“ beruht 
auf der Reduktion von Cu2+-Ionen 
durch die Aldehydgruppe der vor-

handenen (reduzierenden) Zucker 
zu dem unlöslichen Cu2O. Bei der 
Reaktion kommt es zu einem quan-
tifizierbaren Farbumschlag durch 
den Niederschlag des rotbraunen 
Cu2O aus der ursprünglich blauen 
Lösung. Nicht nur beschränkte sich 
diese Methodik ausschließlich auf 
die Bestimmung reduzierender Zu-
cker, sie war darüber hinaus auch 
nicht sehr zuverlässig und vor allem 
nicht „green“. Im Laufe der Jahre 
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Von Zucker und Wasser

• Mehr zu diesem The-
ma sowie detaillierte 
Informationen zu den 
Eurokat-Säulen finden 
Sie unter den Suchbe-
griffen „Zuckeranaly-
tik“ und „HPLC“ auf 
www.laborpraxis.de.

• Besuchen Sie Knauer 
am 3. April 2019 auf 
der Lab Supply Main 
2019 (weitere Infos 
unter www.knauer.
net/de/lab-supply-
main-2019/e24627).

• Lernen Sie von ausge-
wiesenen HPLC-Ex-
perten Tipps und 
Tricks rund um die 
HPLC – auf dem Pra-
xistag HPLC der LA-
BORPRAXIS am 6. Juni 
2019 in Köln oder am 
7. November 2019 in 
Berlin (jetzt anmelden: 
www.praxistag-hplc.
de)

mehr zum Thema:
LP Tipp+
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1 Mit polymerbasierten Eurokat-
Säulen können Zucker mit einer 
einfachen isokratischen Methode 
getrennt und dabei Wasser als 
Eluent verwendet werden.
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wurden viele andere Methodiken 
zur Bestimmung von Zuckern ent-
wickelt. Diese reichen von einfa-
chen Bestimmungen per Farbreak-
tion bis hin zur komplexen Quanti-
fizierung mittels Massenspektrome-
trie. Eine Methodik, die schon seit 
Jahrzehnten verwendet wird aber 
immer noch aktuell ist, stellt die 
Analytik mittels Hochleistungs-
Flüssigkeitschromatographie 
(HPLC) dar.

Zuckeranalytik per  
Flüssigkeitschromatographie
Bei der HPLC handelt es sich um ei-
ne Chromatographiemethode, bei 
der im ersten Schritt die Trennung 
des Stoffgemisches durchgeführt 
wird und im zweiten Schritt die De-
tektion der getrennten Stoffe er-
folgt. Aufgrund der chemischen 
Eigenschaften von Zuckern gibt es 
einige Voraussetzungen, denen das 
System für diesen Einsatzbereich 
dabei genügen muss:
• Zucker sind hochpolar: Unpolare 

Reversed Phase (RP) -Säulen wie 
C18, die in einem Großteil aller 
HPLC-Methoden verwendet wer-
den, können aufgrund fehlender 
Wechselwirkung mit diesen pola-
ren Stoffen nicht benutzt werden. 
Stattdessen greift man zurück auf 
HILIC-Säulen oder polymerbasier-
te Ionenausschluss/Ligandenaus-
tauschsäulen (z.B. Eurokat). Da 
bei HILIC in der Regel mit einem 
hohen Anteil an Acetonitril gear-
beitet wird, kann hier auch die 
Löslichkeit der Zucker zum Prob-
lem werden. Einschränkungen 
bei Injektionsvolumen und Kon-
zentration sind die Folge. Daher 
fällt die Wahl in der Zuckeranaly-
tik häufig auf die polymerbasier-
ten Ionenausschluss/Liganden-
austauschsäulen, bei denen Was-
ser als Eluent benutzt wird. Das ist 
nicht nur umweltfreundlich, 
sondern hat auch den Vorteil, 
dass man die wasserlöslichen Zu-
cker einfach injizieren kann.

• Zucker haben keinen Chromo-
phor: Die in der HPLC recht gän-
gige UV/VIS-Detektion kann für 
Kohlenhydrate nicht ohne weite-
res angewendet werden, da Zu-
cker über keine Chromophore 
verfügen. Daher muss die Detek-
tion entweder über die Änderung 
des Brechungsindex des Eluats, 

eine Lichtstreuung der im Eluat 
enthaltenen Substanzen oder die 
elektrochemischen Eigenschaften 
von Kohlenhydraten erfolgen. Die 
Verwendung eines RI-Detektors 
(Refractive Index oder Brech-
nungsindex) stellt hierbei die ein-
fachste und kostengünstigste 
Möglichkeit dar, die bereits seit 
Jahrzehnten etabliert ist. Der ein-
fache technische Aufbau erfordert 
keinen hohen Schulungs- und 
Wartungsaufwand und es ist kei-
ne weitere komplexe Peripherie 
wie für andere Techniken notwen-
dig. Hingegen ist der technische 
Aufbau eines ebenfalls für die De-
tektion von Substanzen ohne 
Chromophor geeigneten ELSD 
(Evaporative Light Scattering De-
tector) deutlich komplexer und 
erfordert für den Betrieb die Be-
reitstellung von Stickstoff oder 
ölfreier Druckluft. Dafür beste-
chen ELSDs mit ihrer hohen Emp-
findlichkeit und der Möglichkeit, 
Gradientenanalysen durchführen 
zu können. Die Anschaffungskos-
ten und Betriebskosten für einen 
ELSD sind ebenfalls deutlich hö-
her als für einen RI-Detektor. Die 
Entwicklung von neuen Säulen-
materialien in den vergangenen 
Jahren hat zu einer neuen Trenn-
möglichkeit für Zucker geführt. 
Bei der HPAEC-PAD (High Perfor-
mance Anion Exchange Chroma-
tography with Pulsed Amperome-
tric Detection) können Kohlenhy-
drate bei sehr hohem pH-Wert 
sehr effizient getrennt werden. 
Die elektrochemische Detektion 

ermöglicht hier den Nachweis be-
reits kleinster Substanzmengen.

Im Folgenden soll auf eine äußerst 
einfache und grüne Applikation für 
die Zuckeranalyse mittels HPLC ein-
gegangen werden. Die Applikation 
macht sich die zuvor erwähnte hohe 
Polarität von Zuckern zu Nutze. Die 
Trennung erfolgt auf einer der be-
reits erwähnten polymerbasierten 
Eurokat-Säulen. Diese Säulen sind 
nicht nur äußerst langlebig und da-
her ressourcenschonend, sondern 
sie ermöglichen auch die Verwen-
dung einer einfachen isokratischen 
Methode, bei der Wasser als Eluent 
verwendet wird. Die Detektion der 
Zucker erfolgt per Differentialrefrak-
tometrie.

Alles in Allem ist die Methode 
kinderleicht, sehr robust und res-
sourcenschonend und kann zu 
Recht als ein gutes Beispiel für grüne 
Analytik bezeichnet werden. Die 
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er 2 Überlagerung 
von Chromato-
grammen der 
Messungen eines 
Mischstandards 
(rot, Offset +3), 
Guaranagetränks 
(1:30 Verdünnung, 
dunkelblau, Offset 
+1), Zahnpasta 
(grün, Offset +2) 
und Kaugummi 
(hellblau); 1-Sac-
charose 2-Sucralo-
se 3-Glukose 
4-Fruktose 5-Man-
nitol 6-Xylitol 
7-Sorbitol.

Tabelle 1: Nachweis- (LOD – Limit of Detection) und Bestim-
mungsgrenzen (LOQ – Limit of Quantification) für die sieben in 
dieser Methode analysierten Stoffe; Signal-Rausch-Verhältnisse 
sind als S/N angegeben

Stoff LOD (S/N = 3)  
in mg/ml

LOQ (S/N = 10)  
in mg/ml

Saccharose 0,006 0,018

Sucralose 0,009 0,028

Glukose 0,013 0,043

Fruktose 0,013 0,043

Mannitol 0,013 0,043

Xylitol 0,013 0,043

Sorbitol 0,013 0,043
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Methode ist für die Lebensmittelin-
dustrie besonders geeignet, da die 
Menge, der dort zu quantifizieren-
den Analyten normalerweise nicht 
limitierend ist.

Aufgrund der zuvor genannten 
Eigenschaften der verwendeten RI-
Detektoren ist die Methode leicht 
skalierbar und kann auch bei der 
präparativen HPLC verwendet wer-
den.

Bestimmung von Zuckern und 
Zuckerersatzstoffen
Für die Bestimmung von Zuckern 
und natürlichen Zuckerersatzstof-
fen wurde das Azura Dedicated Sys-
tem für Zuckeranalytik mit einem 

zusätzlichen Autosampler verwen-
det. Das System bestand aus einer 
isokratischen Pumpe Azura P-6.1L, 
einem Autosampler Azura AS 6.1L, 
einem Säulenthermostat Azura CT 
2.1, einem Brechungsindex-Detek-
tor Azura RID 2.1L sowie einer Eu-
rokat-Calcium-Säule in der Dimen-
sion von 300 x 8 mm ID und einer 
Vorsäule von 30 x 8 mm ID, die mit 
dem gleichen Material gefüllt ist. 
Das Eurokat-Calcium-Material ist 
ein sulfoniertes, vernetztes Styrol-
Divinylbenzol-Copolymer mit katio-
nenaustauschenden Eigenschaften. 
Die isokratische Methode lief 45 
Minuten bei einer Flussrate von 
0,5 ml/min mit 100% Wasser als 
Eluent. Der Säulenthermostat wur-
de auf 60 °C und die Datenrate des 
Detektors auf 20 Hz eingestellt. Es 
wurden jeweils 20 µL der Proben 
und Standards injiziert. Fünf Proben 
verschiedener Erfrischungsgetränke 
sowie Kaugummi und Zahnpasta 
wurden analysiert. Für die Proben-
vorbereitung wurden die Getränke 
lediglich in destilliertem Wasser 
verdünnt. Jeweils 8 g der Zahnpasta 
und der Kaugummi wurden in 50 ml 
destilliertem Wasser gelöst. Dafür 
wurde das Gemisch 20 min erhitzt 
und gerührt. Nachdem die Probe 
abgekühlt war, wurde sie filtriert 
(0,45 µm) und anschließend inji-
ziert.

Ein gemischter Standard aus Sac-
charose, Sucralose, Glukose, Fruk-
tose, Mannitol, Xylitol und Sorbitol 
wurde zur Kalibrierung in einem 
Bereich von 0,25 mg/ml bis 2,0 mg/
ml verwendet. Für die Methode wur-
den die in der Tabelle 1 aufgelisteten 
Nachweis- (LOD) und Bestimmungs-
grenzen (LOQ) bestimmt. Auf dieser 

Basis wurden die verschiedenen 
Zusammensetzungen der zuvor ka-
librierten Analyten in den Proben 
bestimmt (s. Tab. 1). Abbildung 2 
(dunkelblau) zeigt ein Chromato-
gramm der Probe 5 (Guaranage-
tränk) im Vergleich zur Standardmi-
schung. Es zeigt sich, dass diese 
Probe ausschließlich Saccharose, 
Glukose und Fruktose enthält. Die 
Kaugummi- und Zahnpastaproben 
enthalten nur Mannitol, Xylitol und 
Sorbitol. Zusätzliche Peaks wurden 
in beiden Chromatogrammen beob-
achtet, diese entsprechen jedoch 
nicht den Substanzen im Standard-
gemisch (s. Abb. 2, grün/hellblau).

Es wurde demonstriert, dass mit 
dieser einfachen und „grünen“ Me-
thode sowohl Zucker als auch natür-
liche Zuckeraustauschstoffe nach-
gewiesen werden konnten. Die ge-
testeten Erfrischungsgetränke 
enthielten Zucker (Saccharose, Glu-
kose und Fruktose). Zuckerersatz-
stoffe waren hier wie erwartet nicht 
messbar. Dagegen enthielten die als 
„light“ deklarierten Erfrischungsge-
tränke keine messbare Zuckermen-
gen oder natürliche Zuckerersatz-
stoffe. Die üblicherweise in „Light“-
Produkten verwendeten künstlichen 
Süßungsmittel wie Aspartam, Ace-
sulfam K oder Natriumcyclamat 
können mit dieser Methode nicht 
nachgewiesen werden.

Es wurde außerdem gezeigt, dass 
es mit wenig Aufwand bei der Pro-
benvorbereitung sogar möglich ist, 
feste Proben wie Kaugummi oder 
Zahnpasta zu analysieren. Sowohl in 
der Zahnpasta als auch in der Kau-
gummiprobe konnten Mannit, Xy-
litol und Sorbitol nachgewiesen 
werden. 

 Dr. Ilka Ottleben, Redakteurin
LP Info

RI-DETEKTION
Mit einem Refraktometer wird durch eine optische 
Messung der so genannte Brechungsindex eines Me-
diums bestimmt. Der Brechnungsindex (n) ist eine 
Größe die die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht 
in einem Medium (cM) ins Verhältnis setzt zur Aus-
breitungsgeschwindigkeit von Licht im Vakuum oder 
auch Vakuumlichtgeschwindigkeit (C0), die als 1 de-
finiert ist. Die Differentialrefraktometrie ist eine 
robuste Methodik, die eine universelle Detektion 
ermöglicht und bereits seit vielen Jahren anerkannt 
und etabliert ist.
• Vorteile: günstig, einfache Handhabung, gutes li-

neares Verhalten, universell einsetzbar
• Nachteile: geringere Empfindlichkeit als andere 

Universaldetektoren, nicht gradientenkompatibel

Tabelle 2: Ergebnisse der Bestimmung von Saccharose, Sucralose, Glukose, Fruktose, Mannitol, Xylitol und Sorbitol in den fünf Getränkeproben 
sowie der Kaugummi und Zahnpastaprobe; <LOD (Limit of Detection) – der Wert liegt unter der Detektionsgrenze

Peak Stoff Probe 1  
(Cola)  
in mg/ml

Probe 2  
(Lightgetränk 1)  
in mg/ml

Probe 3  
(Lightgetränk 2)  
in mg/ml

Probe 4  
(Bio-Cola)  
in mg/ml

Probe 5  
(Guaranagetränk)  
in mg/ml

Kaugummi  
 
in g/100 g

Zahnpasta  
 
in g/100 g

1 Saccharose 47,84 <LOD <LOD <LOD 8,54 <LOD <LOD

2 Sucralose <LOD. <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD

3 Glukose 17,12 <LOD <LOD 37,58 30,6 <LOD <LOD

4 Fruktose 15,6 <LOD <LOD 34,82 26,52 <LOD <LOD

5 Mannitol <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 10,98 0,23

6 Xylitol <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 5,84 2,11

7 Sorbitol <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 5,84 19,71


